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						Wykonawcy
[bookmark: _Hlk508096312]Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr TLZP/2-23/233/93/2018 na zakup i dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego użytku  ( infuzja)
	
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu w odpowiedzi na zapytania wyjaśnia:
Zadanie 17

[bookmark: _GoBack]Prosimy o wyjaśnienie jakie pompy Zamawiający ma na stanie: P, P2 czy nowe P100, P200, P300? Jest to istotne w celu dopasowania odpowiednich drenów – szczególnie bursztynowych, które są dedykowane do konkretnych pomp. Producent Medima chcąc dostosować dreny zarówno do nowych jak i starych pomp zmodyfikował standardowy dren do infuzji zmieniając jego długość do 285 cm. Dren bursztynowy nadal pozostaje o długości 270 cm. Zatem prosimy Zamawiającego w Zadaniu 17 o modyfikację zapisu warunków bezwzględnych w pozycji 5 poprzez zwiększenie długości do 285 cm (dren bursztynowy 270 cm, dren standardowy 285 cm) oraz określenie w pozycji 10 typu pompy.

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż posiada pompy P, P2, P100, S300, S,2, P1 – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie  drenu o długości do 285 cm.
Pakiet nr 20 
1/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy pod pojęciem bezpieczna kaniula bez portu bocznego do podawania kontrastu oczekuje bezpiecznej kaniuli umożliwiającej współpracę ze wstrzykiwaczami kontrastu przy ustawieniu min. 325psi, posiadającej dren przedłużający odporny na wysokie ciśnienie podaży płynów – rozmiary 24G, 22G dla poz. 1 oraz 20G, 18G dla poz. 2.

Odpowiedź: tak, wymaga.


